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VERWENDUNGSZWECK
Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Nasenabstrich) ist ein Einweg-
Testkit zum Nachweis von SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht,
mittels einer selbst entnommenen Nasenabstrichprobe. Der Test ist zur
Ing P pen bestimmt: Symptomatische
Personen, die die Falldefinition fiir CoviD-19 erfiillen, asymptomatische
Personen, die Kontakt zu bestétigt oder wahrscheinlich mit COVID-19
infizierten Personen hatten, und medizinisches Personal.
Die Ergebnisse 1 sich auf den von SARS-CoV-2
Nukleokapsidprotein-Antigenen. Ein Antigen ist im Allgemeinen in
Proben der oberen Atemwege wahrend der akuten Phase der Infektion
nachweisbar. Positive Ergebnisse weisen auf das Vorhandensein
viraler Antigene hin, jedoch ist eine klinische Korrelation mit der

Fachpersonal besprochen werden.

« Halten Sie die angegebene Zeit strikt ei

« Verwenden Sie den Test nur elnmal Das Testfenster der Testkassette darf
nicht zerlegt und berGhrt we

« Das Kit darf nicht elngefroren oder nach dem auf der Verpackung
aufgedruckten Verfallsdatum verwendet werden.

+ Aufterhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrel

« Der Test fir Kinder und Jugendliche sollle |n Begleitung eines
Erwachsenen verwendet werden.

« Bei Kleinkindern sollten Absmche mit Hilfe eines zweiten Erwachsenen
gemacht werden.

~Waschen Sie sich vor und nach der Handhabung griindlich die Hénde.

+ Achten Sie darauf, dass eine angemessene Menge an Proben fir den
Test verwendet wird. Ein zu groRer oder zu kleiner Probenumfang kann zu
Ergebnisabweichungen fiihren.

Lagern Sie den Test wie ve?ackt im versiegelten Beutel bei
Raumtemperatur oder gekihlt (2-30 °C). Der Test ist bis zu dem auf

Panentengeschlchte und anderen diagnostischen Infor i 1
erforderlich, um den Infektionsstatus zu bestimmen.

Positive Ergebmsse sind ein Hinweis auf das Vorhandensein von
SARS-CoV-2. Personen, die positiv getestet wurden, sollten sich selbst
isolieren und eine zusatzliche Behandlung durch ihren medizinischen
Betreuer in Anspruch nehmen. Positive Ergebnisse schlieBen eine
bakterielle Infektion oder eine Co-Infektion mit anderen Viren nicht aus.
Negative Ergebnisse schlieRen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus.
Personen, die negativ getestet wurden und weiterhin COVID-&hnliche
Symdp(ome aufweisen, sollten sich an ihren medlzmlschen Betreuer
wenden

Die neuartigen Coronaviren gehoren zur g-Gattung. COVID-19 ist eine
akute respiratorische Infektionskrankheit fiir die"Menschen generell
anfallig sind. Derzeit sind die Patienten, die mit dem neuartigen

dem v Beutel aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Der
Test muss bis zum Gebrauch im versiegelten Beutel bleiben. NICHT
EINFRIEREN. Nicht nach A blauf des Verfallsdatums verwenden.

MATERIALIEEN

Mitgeliefertes Material

- Test-Kassette

« Steriler Tupfer

CE0413, Medico Technology Co.,Ltd-Room 2010f Building 14th and
uilding 17th Hengyi Lane, uanhu Road, Zhangbei Industrial Park,

Lonscheng Street, ongq_ang district, Shenzhen, Guangdong, China

Vertreter Wellkang Ltd. (www.CE-marking. eu_F Enterprise Hub.

NW Business Complex, 1 Bera hmoreRD. Derry, BT 488SE, N Ireland

UK)Oder(CE0197, Jiangsu Cha gfeng Medical Indust ?/ Ltd-

Tougiao Town, Guangllng District, Yangzhou, Jiangsu 225109 China-

Beachten Sie:

Dies kann sich unangenehm anfiihlen. Fiihren Sie den Tupfer nicht tiefer ein,
wenn Sie starken Widerstand oder Schmerzen spiiren.

Wenn die Nasenschleimhaut beschadlgl ist oder blutet, wird die Entnahme
von Nasenabstrichen nicht empfohlen.

Wenn Sie auf andere Menschen Tupfer, tragen Sie bitte eine
Gesichtsmaske. Bei Kindern miissen Sie den Abstri Bgli weise

farbige Linie sollte sich in der Kontrollregion (C) und eine
andere farbllge Linie in der Testregion ST? befinden.

*HINWEIS: Die Intensitat der Farbe in der Testllnlenreglon
(T) variiert je nach der Menge des in der Probe
vorhandenen SARS-CoV-2-Antigens. Daher sollte jede

@ @ POSITIV:* Es erschelnen zwei farbige Linien. Eine

Bei sehr kleinen Kindern benétigen Sie
moglicherweise eine weitere Person, die
den Kopf des Kindes wéahrend der
Abstrichentnahme stiitzt.

nicht so weit in das Nasenloch einfiihren.
x5 X x5
3. Entfernen Sie den Tupfer sanft. - -

Far ung in der 1 (T) als positiv angesehen werden.
Ein positives Ergebnis be:feue dass Sie hochstwahrscheinlich
OVID-19 haben, aber die posmven Proben sollten bestatigt werden, um
dies mderzuspne{geln Begeben Sie sich sofort in Selbstisolation geman
den ortlichen Richtlinien und kontaktieren Sie umgehend " Ihren
Hausarzt/Arzt oder das ortliche Gesundheitsamt ~gemaR den
Anweisun en Ihrer &rtlichen Behorden. lhr Testergebnis wird durch
1gstest Giberpriift und

Ihnen werden éle nachsten Schritte erklart.

4. Wiederholen Sie mit demselben Tupfer s >

die Schritte 2 im anderen Nasenloch. 2 e
5. Ziehen Sie den sterilen Abstrich zuriick.

Probenvorbereitung

1. Legen Sie den Tupfer in das Extraktionsrohrchen, achten Sie darauf,
dass er den Boden beriihrt und riihren Sie den Tupfer, um ihn gut zu
mischen. Driicken Sie en

Tupferkoﬁf gegen das Rohrchen @

und drel ie den Tupfer fir

10-15 Sekunden.

xtraktionsrhrchens driicken.
Legen Sie den Tupfer in den
B|05|cherhensb

Coronavirus infiziert sind, die Hauptir selle;

infizierte Personen konnen ebenfalls eine Infektionsquelle sein.
Basierend auf der aktuellen e%_demlologlschen Untersuchung betragt
die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, meistens 3 bis 7 Tage. Zu den
Hauptmanifestationen gehéren Fieber, Mudigkeit und trockener Husten.
Nasenverstopfung, laufende Nase, Halsschmerzen, Myalgie und
Durchfall werden in wenigen Féllen1 gefunden.

Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Nasenabstrich) ist ein g

EU Venreter Llins Service & Consultlng GmbH Obere 34/2,
69124, Germany)
* Bei ionspuffer  « Biosit t
i aber mcht itgelieferte iali
« Zeitschaltuhr

Waschen Sie Ihre Hande mit Wasser und Seife fir mindestens 20
Sekunden vor und nach dem Test. Wenn Seife und Wasser nicht

membranbasierter Inmunoassay zum Nachweis von SARS CoV-2-

Nu genen in Al en.
Bitte lesen Sie alle i in dieser Bei| bevor Sie

den Test durchfiihren.
+ Nur zum Selbsttest in-vitro fir diagnostische Zwecke. Nach Ablauf des
Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

+ In dem Bereich, in dem die Proben oder Kits gehandhabt werden, nicht
essen, trinken oder rauchen,
«Trinken Sie den Puffer im Kit nicht. Gehen Sie vorsichtig mit dem Puffer
um und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen, spiilen Sie ihn bei
Kontakt sofort mit reichlich flieRendem Wasser ab.
« Lagern Sie den Puffer an einem trockenen Ort bei 2-30 °C (36-86 °F)
und vermeiden Sie Bereiche mit ibermaRiger Feuchtigkeit. Wenn die
Folienverpackung beschadigt ist oder gedffnet wurde, bitte nicht verwenden.
- Dieses Testkit ist nur als vorlaufiger Test gedacht, und wiederholf
abnormale Ergebnisse sollten mit einem Arzt oder medizinischem
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verfigbar sind, verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel mit
60 % Alkohol.
1 4
Entfernen Sie den Deckel des
6 mit dem i
und legen Sie das Rohrchen in den =
Rohrchenhalter in der Box. e

1. Nehmen Sle den sterilen Tuﬁfér aus dem Beutel.

2. Fuhren Sie den Tupfer in Ihr Nasenloch ein, bis Sie einen leichten
Widerstand splren (ca. 2 cm in der Nase). Drehen Sie den Tupfer
langsam und reiben Sie ihn an der Innenseite Ihres Nasenlochs 5-10
Mal gegen die Nasenwand.
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* . I]%
2. Entfernen Sie den TuEer, l
wahrend Sie den Tupferkopf
egen die Innenseite  des

3. SchlieBen Sle dle Kappe des
E: rchens.

o

Testen

NEGATIV: Eine farbige Linie erscheint in der
c Kontroliregion (C). In der Testlinienregion (T) erscheint
keine erkennbare farbige Linie.
Es ist unwahrscheinlich, dass Sie COVID-19 haben. Es ist
jedoch méglich, dass dieser Test bei einigen Personen mit
COVID-19 ein falsches negatlves Ergebnis (ein falsches
Negativ) ergibt. Das bedeutet, dass Sie méglicherweise trotzdem
COVID-19 haben, obwohl der Test negativ ist.
Dariiber hinaus kénnen Sie den Test mit einem neuen Testkit
wiederholen. Wiederholen Sie im Verdachtsfall den Test nach 1-2 Tagen,
a das Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion exakt
nachgewiesen werden kann.
Auch bei negativem Testergebnis miissen Abstands- und Hygieneregeln
eingehalten werden, Migration/Reisen, Teilnahme an Veranstaltungen
usw. sollten Ihren lokalen COVID-Richtlinien/Anforderungen folgen.

UNGULTIG: Die Kontrolllinie erscheint nicht.
c Unzureichendes Probenvolumen oder falsche

Verfahrenstechniken sind die wahrscheinlichsten Griinde
T fir das Ausbleiben der Kontrolllinie. Uberprufen Sie das
Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen

1. Nehmen Sie die aus dem i I und
verwenden Sie sie innerhalb einer Stunde. Die besten Ergebnlsse werden
erzielt, wenn der Test unmittelbar nach dem Offnen des Folienbeutels
durchgefuhrt

Legen Sie die Tes(kassette auf eine flache und ebene 3 Tropfen der

Oberflache. f
2. Offnen Sie die kleine Kappe, drehen Sle das extrahierten Probe
Probenentnahmerdhrchen um " und 3 0

;ro fen rtdefr e)((él;agler_lt_enk Pnt’t e d|n dle
robenvertiefun, ler Testkassette und starten 1Y

Sie den Timer. gB en Sie die Testkassette

wahrend der Testeanck lung nicht. [(

3. Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab.

Lgsen Sie das Ergebnis nach 20 Minuten nicht mehr

ab.

Beachten Sie: Legen Sie nach Beendi gung des Tests alle Komponenten
in einen Plastikbeutel fr biologische Sicherheit und entsorgen Sie sie
gemaR den ortlichen Vorschriften.

Bitte teilen Sie Ihr Testergebnis Ihrem medizinischen Betreuer mit und
befolgen Sie sorgféltig die lokalen COVID-Richtlinien/Anforderungen.
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Test oder wenden Sie sich an ein COVID-19-Testzentrum.

1. Die Lelstun§ wurde nur mit nasalen Abstrichproben unter Verwendung
der in dieser Beipackzettel ange%ebenen Verfahren bewertet.
2. Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Nasenabstrich) zeigt nur das
Vorhandenseln von SARS-CoV-2-Antigenen in der Probe an.

enn das Testergebnis negativ oder nicht reaktiv ist und die
kiinischen Symptome fortbestehen, kann es sein, dass das sehr
frilhe Infektionsvirus nicht erkannt wird. Es wird empfohlen den Test
mit einem neuen Kit zu wiederholen oder mit einem molekularen
Diagnosegerat zu testen, um eine Infektion bei diesen Personen
auszuschlieRen.
4. Negative Ergebnisse schlieRen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht
aus, insbesondere bei Personen, die mit dem Virus in Kontakt
waren. Ein Folgetest mit einem molekularen Diagngstikum sollte in
Betracht gezogen werden, um eine Infektion ber diesen Personen
auszuschlieRen.
5. Positive Ergebnisse von COVID-19 kénnen auf eine Infektion mit
Nicht-SARS-CoV-2-Coronavirus-Stdmmen oder andere Storfaktoren
zurlckzufihren sein
6. Die Nlchtelnhaltung dieser Verfahren kann die Testleistung verandern.
7. Falsch negative Ergebnisse konnen auftreten, wenn eine Probe nicht
ordnungsgemaln gesammelt oder behandelt wirc
8. Falsch negative Ergebnisse kénnen auftreten wenn in der Probe
unzureichende Mengen an Viren vorhanden sind.
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ische Leistung

Nasenabstrichproben eval
bestétigt wurde. Die Sensiti

Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest wurde mit klinischen
ert, deren Status mittels RT-PCR-Tests

at wurde fiir den Bereich von hoher bis
nledrlger Viruslast berechnet Die Ergebnisse sind in den folgenden

Hinweis: 12 Proben enthalten eine sehr geringe Viruslast (Ct > 36). 8 davon wurden
korrekt identifiziert.
Der SARS-CoV-2- Antlgen-SchneIItesl wurde anhand klinischer

ichprol 1er Personen ausg tet, deren
Status mittels RT PCR Tests bestéatigt wurde. Die Sensitivitat wurde fir
den Bereich von hoher bis niedriger Viruslast berechnet. Die

RT-PCR, Ct <25

Positiv Negativ
SARS -CoV-2 [ positiy 261 3
Antigen Schnell "
Test Negativ 0 611
Summe 261 614

Diagnostische Sensitivitat (Ct < 25): 100 % (98,9 %100 %)
Gesamtuibereinstimmung (Ct < 25): 99,7 % (99,0 %—99,9 %)*
Diagnostische Spezifitat: 99,5 % (98,6 %—99,9 %)*

RT-PCR, Ct <30

Positiv Negativ
SARS -CoV-2 [ positiy 335 3
Antigen Schnell -
Test Negativ 1 611
Summe 336 614

Diagnostische Sensitivitét (Ct < 30): 99,7 % (98,4 %—99,9 %)*
Gesamtiibereinstimmung (Ct < 30): 99,6 % (98,9 %—99,9 %)*
Diagnostische Spezifitat: 99,5 % (98,6 %—99,9 %)*

RT-PCR, Ct <33

Positiv Negativ
SARS -CoV-2 [ positiy 381 3
Antigen Schnell -
Test Negativ 4 611
Summe 385 614

Diagnostische Sensitivitat (Ct < 33): 99,0 % (97,4 %-99,7 %)*
Gesamtiibereinstimmung (Ct < 33): 99,3 % (98,6 %—99,7 %)*
Diagnostische Spezifitat: 99,5 % (98,6 %-99,9 %)*

RT-PCR, Ct <36
Positiv Negativ
SARS -CoV-2 [ positiy 423 3
Antigen Schnell -
Test Negativ 12 611
Summe 435 614

Diagnostische Sensitivitat (Ct < 36): 97,2 % (95,2 %—98,6 %)*
Gesamtuibereinstimmung (Ct < 36): 98,6 % (97,7 %—99,2 %)*
Diagnostische Spezifitat: 99,5 % (98,6 %—99,9 %)*
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sind in den folgenden Tabellen dargestell
RT-PCR, Ct <25

Positiv Negativ
SARS -CoV -2 [ positiy 20 1
Antigen Schnell —
Test Negativ 0 99
Summe 20 100

Diagnostische Sensitivitat (Ct < 25): 100 % (86,1 %—100 %)*
Gesamtiibereinstimmung (Ct < 25): 99,2 % (95,4 %—100 %)*
Diagnostische Spezifitat: 99,0 % (94,6 %—100 %)*

RT-PCR, Ct <30

Positiv Negativ
SARS-CoV-2 [ positiy 64 1
Antigen Schnell -
Test Negativ 0 99
Summe 64 100

Diagnostische Sensitivitat (Ct < 30): 100 % (95,4 %—100 %)*
Gesamtiibereinstimmung (Ct < 30): 99,4 % (96,6 %—100 %)*
Diagnostische Spezifitat: 99,0 % (94,6 %—100 %)*

RT-PCR, Ct <33

Positiv Negativ
SARS -CoV-2 [ positiy 75 1
Antigen Schnell -
Test Negativ 0 99
Summe 75 100

Diagnostische Sensitivitat (Ct < 33): 100 % (96,1 %—100 %)*
Gesamtiibereinstimmung (Ct < 33): 99,4 % (96,9 %—100 %)*

Kreuzreaktivitét

Storende Substanzen

Die Testergebnisse werden durch andere respiratorische Viren und Die Testergebnisse werden durch 1in i !

haufig vorkommende mikrobielle Flora sowie niedrig gathogene Konzentrationen nicht beeintréchtigt:

Coronaviren, die in der Tabelle unten aufgefihrt sind, bei bestimmten

Konzentrationen nicht beeinfiusst. Substanz Konzentration Substanz _|KonzentrationT|

Beschreibung Test Level Vollblut 20pl/ml Oxymetazolin 0,6mg/ml
Humanes Coronavirus 229E 5x 10° TCIDso/ml thjlucm — S0ug/mi Phenylephrin 12mg/mi
Humanes Coronavirus NL63 1x 10° TCIDsy/ml Nasenspray 200l/ml Rebetol 4,5ug/ml
Humanes Coronavirus OC43 1 x 10° TCIDso/ml De;ame";-adson %,%mg// m|| I}_eler)ﬂza ?1812"9// m||
B " 7 unisoli ,8ng/mi amiflu ,Tug/ml

MERS-Coronavirus Florida 1,17x10" TCIDso/ml Mupirocin T2mg/mi Tobramycin 2 43mgiml

Humanes Coronavirus HKU1 1x 10° TCIDso/ml

t der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest?

Influenza A HIN1 3,16 x 10° TCIDso/ml
Influenza A H3N2 1 x 10° TCIDso/ml
Influenza B 3,16 x 10° TCIDso/ml

1,58 x 10" TCIDso/ml
1,58 x 10° TCIDgo/m
8,89 x 10° TCIDso/ml
3,16 x 10° TCIDsy/m
1,58 x 10° TCIDso/ml

Parainfluenza-Virus 2
Parainfluenza-Virus 3
Respiratorisches Synzytial-Virus
Adenovirus Typ 3
Adenovirus Typ 7

Der Test dlent dem qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen
|n selbst esammelten Abstrichproben. Ein positives Ergebnis zeigt an,
dass S, CoV-2-Antigene in der Probe vorhanden sind.
2 Wann solite der Test verwendet werden?
Das SARS-CoV-2-Antigen kann bei einer akuten

6. Was muss ich tun, wenn das Ergebnis positiv ist?

Ein positives Ergebnis bedeutet das Vorhandensein von
SARS-CoV-2-Antigenen. Ein positives Ergebnis bedeutet, dass Sie mit
hoher Wahrschemllchkelt COVID-19 haben. Begeben Sie sich sofort in
Selbstisolation gemaf& den ortlichen Richtlinien und kontaktieren Sie
umgehend lhren Hausarzt/Arzt oder das ortliche Gesundheitsamt
gemaR den Anweisuni en Ihrer ortlichen Behérden. Ihr Testergebnis wird
durch einen CR(Nasopharyngealabstrich)-Bestatigungstest
dberprift und Ihnen werden die néachsten Schritte erklart

Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia
(Trial Version 7). National Health C ion & National Admini: ion
of Traditional Chinese Medicine.2020.

In-vitro-Diagnostikum

Temperaturbegrenzung
(Lagerung zwischen 2-30°C)

b
H

nachgewiesen werden. Es wird empfohlen, den Test bei folgenden
Personengrup Fen durchzufiihren: Symp(omatlsche Personen, die die
Falldefinition fur COVID-19 erfiillen (+Akutes Einsetzen von Fieber,
Husten, oder *Akutes Einsetzen von IDESTENS DREI der folgenden
Anzelchen oder Symptome Fieber, Husten allgemelne Schwache/
Halsschmerzen,

Humanes Rhinovirus 2 2,81 x 10° TCIDs/ml

hm
Alemnot Appentloslgkelt/ belkeltlErbrechen Durchfall,

Schnupfen
Bev matische P die Kontakt

1,58 x 10° TCIDso/ml
8,89 x 10° TCIDso/ml

Humanes Rhinovirus 14
Humanes Rhinovirus 16

Masern 1,58 x 10° TCIDsy/ml

Mumps 1,58 x 10° TCIDso/ml
Arkanobakterium 1,0x1 0t org/ml
Candida albicans 1,0x10° org/ml
Corynebakterium 1,0x10° org/ml

1,0x10° org/ml
1,0x10° org/ml
1,0x10° org/ml

Escherichia coli
Moraxella catarrhahs

Di i Spezifitét: 99,0 % (94,6 %—100 %)*
RT-PCR, Ct <38 Neisseria subflava 1,0x10° org/ml
- 8
Positiv Negativ Pzetud:nlronas aeruginosa 1,0x10° org/ml
SARS-CoV-2 [ positiv 87 1 aphylococcus aursus 1,0x10% org/ml

subspaureus

Antigen Schnell -
Test Negativ 2 99

Staphylococcus epidermidis 1,0x10° org/ml

Summe 89 100

Streptokokkus pneumoniae 1,0x10° org/ml

Diagnostische Sensitivitat (Ct < 33): 100 % (96,1 %—100 %)*
Gesamtiibereinstimmung (Ct < 33): 99,4 % (96,9 %—100 %)*
Diagnostische Spezifitat: 99,0 % (94,6 %—100 %)*

*95% Konfidenzintervall
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Streptokokkus pygenes 1,0x10° org/ml

Streptokokkus salivarius 1,0x10% org/ml

Streptococcus sp Gruppe F 1,0x10° org/ml
7/9

zu bestat toder wahrschelnllch mit COVID-19 infizierten Personen
hatten, und medizinisches Personal.

3. Kann das Ergebnis falsch sein n?

DledErgebmsse sind genau, sofern die Anweisungen sorgfiltig beachtet
werden.

Bei beschadigter Verpackung nicht verwenden

Hersteller

Bevollmachtigter in der Européischen
Gemeinschaft

Artikelnummer

Tests pro Kit

Dennoch kann das Ergebnls falsch sein, wenn das Prober
unzureichend ist oder der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest
vor der Testdurchflihrung nass wird, oder wenn die Anzahl der
Extraktionspuffertropfen weniger als 3 oder mehr als 4 betragt.
AuBRerdem besteht aufgrund des immunologischen Prinzips in_seltenen
Fallen die Méglichkeit eines falschen Ergebnisses. Bei solchen Tests, die
auf immunologischen Pr|n2|p|en beruhen, wird immer eine Rucksprache
mit dem Arzt empfohlel
4. Wie ist der Test zu mterpretleren, wenn die Farbe und die Intensitét
der Linien unterschiedlich sin,
Dle Farbe und die Intensitat der Linien haben keine Bedeutung fur die

rgebnisinterpretation. Die Linien sollten nur homoFgen und deutlich
slc tbar sein. Der Test sollte unabhangig von der Farbintensitat der
Testlinie als positiv gewertet werden.

Was muss ich tun, wenn das Ergebms negativ ist?

Ein negatives Ergebnls bedeutet, dass Sie negativ sind oder dass die
Viruslast zu gering ist, um vom Test erkannt zu werden. Es ist jedoch
moglich, dass dieser Test bei einigen Personen mit COVID-19 ein falsches
negatives Er_gebnls (eln falsches Negativ) ergibt. Das bedeutet, dass Sie
méglicherweise trotzdem COVID-19 haben, obwohl der Test negatlv ist.
Dariiber hinaus ko nen Sie den Test mit einem neuen Testkit wiederholen.
Wiederholen Sie im Verdachtsfall den Test nach 1-2 Tagen, da das
Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion exakt nachgewiesen
werden kann. Abstands- und Hygienevorschriften missen weiterhin
eingehalten werden.
Auch bei negativem Testergebnis miissen Abstands- und Hygieneregeln
eingehalten werden, Mmaatlon/Relsen Teilnahme an Veranstaltungen
usw. sollten Ihren lokalen COVID: -Richtlinien/Anforderungen folgen.
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Verwendbar bis

Fertigungslosnummer

Gebrauchsanweisung beachten

el e e Ak

Nicht wiederverwenden

MedNet GmbH
Borkstrasse 10 48163 Muenster Germany
Hangzhou AliTest Biotech Co.,Ltd.
M #550,Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn  Email: info@alltests.com.cn
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